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Synapse 5 Quick Guide

การ Log in เพื่อเร่ิมเข้าใช้งาน PACS 

double click ที่ Icon SIPACS ใส่รหัสผู้ใช้งานและ password (เข้าใช้งานครั้งแรก) ระบบจะแสดง
โปรแกรม Search by HN ขึ้นบริเวณด้านขวาล่างของหน้าจอ ใส่ HN ที่ต้องการ และกดปุ่ม Enter

สามารถใช้ปุ่มกากบาท (X) เพื่อกลับสู่หน้าประวัติเอกซเรย์สำหรับย้อนกลับไปเปิด study อื่น

การ Log off เพื่อออกจากระบบ และการเปลี่ยน Password ส่วนตัว 
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Double click ใส่ user, password และ Login ใส่ HN ให้ถูกต้องและกด Enter

กดปุ่ม Log off เพื่อออกจาก 
user ปัจจุบัน

กดรูปแม่กุญแจเพื่อเปลี่ยน 
password

สามารถคลิกขวาที่ไอคอน 
synapse ด้านล่างเพื่อ Log off 
หรือเปลี่ยน password ได้

โปรแกรมจะเปิดหน้าประวัติเอกซเรย์ของผู้
ป่วย ดับเบิลคลิกรายการที่ต้องการดูภาพ

โปรแกรมจะทำการเปิดภาพเอกซเรย์ตามภาพ

�

Power Jacket : หน้าต่างแสดงประวัติการตรวจทางรังสี

คำอธิบาย 

1 : Compare และ compare off ใช้สำหรับเปรียบเทียบ study และ ออกจากการเปรียบเทียบในหน้าต่างแสดงภาพ
2 : แสดงชื่อผู้ใช้งานปัจจุบัน
3 : Open series picker เปิดหน้าต่างเพื่อแสดง series ใน study นั้นทั้งหมด หรือคลิกขวา ที่รายการและเลือก open 
series picker

4 : Refresh หน้าต่าง power jacket

5 : แสดง study icon ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบว่าเป็นการตรวจคนละครั้ง
6 : กดปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อเลือกให้แสดง Report, Document หรือ  Notes

7 : แสดง series picker มีจำนวนภาพระบุด้านบนของกรอบ และชื่อ series ด้านล่าง ดับเบิลคลิกที่ thumbnail ใดจะ
เป็นการเปิดหน้า series viewer

8 : Study status หากมีภาพในระบบแล้วจะแสดงสถานะ complete 
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Synapse Viewer : หน้าต่างแสดงภาพ

No Feature Icon Detail

1 Report icon เปิดดู Radiology Report (เมื่อมีการส่งผลเข้าระบบ)

2 Open Power Jacket เปิดหน้าต่างแสดงประวัติการเอกซเรย์ผู้ป่วย

3 Previous, Next step เลื่อนดูภาพจาก RP ใน step ถัดไปหรือย้อนกลับ

4 Page Layout ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าต่างแสดงภาพ

5 Current Study Icon แสดง study ปัจจุบัน คลิกซ้ายที่ icon เพื่อเปิด series picker

6 Slider bar คลิกซ้ายค้างลากขึ้นลง เพื่อเลื่อนดูภาพ หรือไปยังภาพแรกและ
ภาพสุดท้าย

7 Indicator แสดงไอคอนเพื่อเลือกใช้งานฟังก์ชัน intelliscroll, Relative 
window level และ Link zoom pan

8 Orientation Marker A,P,R,L,H,F คลิกซ้ายเมื่อต้องการกลับภาพ หรือหมุนภาพ

9 Window centre,width C:  , W : คลิกซ้ายปรับตัวเลขเพื่อปรับความขาวดำ

10 Zoom Z : คลิกซ้ายที่ตัวเลขเพื่อปรับขนาดของภาพ

11 Accession Number คลิกซ้ายเพื่อเปิดหน้าต่าง Radiology Report (เมื่อมีการส่งผล
เข้าระบบ)

12 Series description นำเม้าส์ไปวางเพื่อเลือก Series อื่นมาแสดงใน viewer
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Comparison : การเปรียบเทียบ study

1.  การเปรียบเทียบโดยการ Double click

          จากหน้าต่าง PMJ หรือหน้าประวัติตรวจเอกซเรย์ ทำการ Double cilck รายการที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ
โปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบแบ่งเป็น 2 หน้าต่าง หน้าต่างซ้ายคือภาพแรกที่เรียกขึ้นมาเสมอ สามารถสังเกตจาก
ไอคอนสี หรือวันที่ 

2.   การเปรียบเทียบโดยการใช้ Check box

          ใส่เครื่องหมายถูกด้านหน้ารายการที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม compare          โปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบ
โดยการแบ่งเป็น 2 หน้าต่าง หากต้องการเปรียบเทียบมากกว่า 2 รายการ ให้ใส่เครื่องหมายถูกด้านหน้า (สูงสุดได้ 6 
รายการ) และกดปุ่ม compare ใช้ปุ่ม Next          เพื่อเลื่อนดูการเปรียบเทียบคู่ต่อไป

3.  การเปรียบเทียบโดยการลากวาง Drag and drop

          จาก Icon Page layout เลือกรูปแบบหน้าต่างแสดงภาพ จากนั้นเปิด series picker ลาก series ที่ต้องการมา
วางในช่องว่างหรือคลิกขวาเลือกชื่อ series การเปิด series picker สามารถเปิดจากหน้าต่างประวัติเอกซเรย์ด้านบน
หรือคลิกที่ study icon จากหน้า viewer

4.  การเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ (Auto compare)

          หากโปรแกรมถูกตั้งเปรียบเทียบไว้ ใช้ปุ่ม Next        เพื่อเลื่อนดู step ถัดไป หรือสังเกตจากหน้าต่าง PMJ หรือ 
หน้าประวัติเอกซเรย์ ถ้า study ใดถูกทำการเปรียบเทียบ จะแสดงแถบสีเขียว และมี icon สีแสดงขึ้นมาโดยอัติโนมัติ

ออกจากการเปรียบเทียบ กดปุ่ม compare off         หรือ F5
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compare, compare off

Check box

Double click เพื่อเปรียบเทียบ

!

Previous, Next step

เปิด series picker จาก study icon ใช้ปุ่ม pin เพื่อล็อคหน้าต่าง

 Drag and drop ภาพจาก 
thumbnail มาวางใน viewer

!
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Tool Menu (List/Icon menu)

Rt.click เพื่อเรียกเครื่องมือปรับแต่งภาพ สามารถเลือกใช้งานในรูปแบบ List และ Icon menu ดังภาพ

ตารางอธิบายฟังก์ชันการใช้งาน

No Feature Icon รายละเอียดการใช้งาน shortcuts/
hotkeys

1 Window level ปรับ contrast และ brightness Alt,W

2 Zoom ขยายภาพ Alt+Ctrl,Shift+Z

3 Pan เลื่อนตำแหน่งภาพ เมื่อทำการขยายภาพ Alt+shift, Shift+X

4 Magnifying 
glass ขยายภาพเฉพาะส่วน O

5 CTR4,6 Cardiothoracic ratio หาอัตราส่วนหัวใจต่อทรวงอก

6 Ruler, Angle วัดระยะเส้นตรง และวัดมุม หรือ cobb angle R+Lt click, 
G+Lt click

7 Reset 
Annotation ยกเลิกการใส่ Annotations SHIFT + DELETE

8 Reset Image 
State ย้อนกลับไปภาพตั้งต้น

9 Preset เลือก image preset เพื่อแสดงภาพในโหมดอื่นๆ 
เพื่อช่วยในการวินิจฉัย ต่างกันตามประเภทเครื่องมือ 0-9

10 IntelliLink คลิกซ้ายที่ตัวเลขเพื่อปรับขนาดของภาพ I

11 3D on/off การสลับโหมดการใช้งานระหว่าง 2D และ MPR(1x1) 3

12 Quadrant view การสลับโหมดการใช้งานระหว่าง 2D และ MPR ในรูปแบบ 4 
layout (2x2) 4

13 Density แสดงค่า pixel value หรือ HU บริเวณจุดที่สนใจ D

14 Elliptical ROI แสดงค่า pixel value หรือ HU บริเวณพื้นที่วงกลมที่สนใจ E

15 3D sphere แสดงค่า pixel value หรือ HU บริเวณทรงกลมที่สนใจ 0
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click ที่ icon หรือ List เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบแสดงเครื่องมือ
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3D mode (MPR)

           3D view สามารถเปลี่ยนภาพ original แสดงเป็นภาพในระนาบอื่นๆ ได้แก่ axial, sagital, coronal, และ oblique views 
สามารถใช้ร่วมกับ modality CT, MR, NM และ PT ได้เท่านั้น 

1. การเข้าใช้งาน 3Dviews สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

A. ใช้ shortcuts เลข 3 ด้านบนคีย์บอร์ด เพื่อแสดงภาพในโหมด 3D view             
(แสดงภาพแบบ 1-up) 

B. ใช้ shortcuts เลข 4 ด้านบนคีย์บอร์ด เพื่อเข้าสู่ 3D Mode ในรูปแบบ             
Quadrant View (แสดงภาพ layout 2x2 : axial, sagital, coronal, และ oblique views) 

C. จากแถบเมนูคลิกขวา เลือก 3D จากนั้นเลือก 3D On/Off หรือ Quadrant             
view.  
!

 
2. Interactive Overlay Options (ฟังก์ชันการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงภาพจาก 
active overlay) 

A. Orientation Plane สามารถสลับระนาบการดูภาพโดยคลิกซ้ายบริเวณ 
Orientation Plane (Coronal, sagital, 
axial)  

B.#Rendering#Mode#สามารถเปลี่ยนโหมดการแสดงภาพ โดยคลิกซ้ายบริเวณ Rendering!
Mode!Text!Overlay!ดังภาพ (MPR,MIP,!MinIP,!และ MPVR!)!

C.#Slab#Thickness#คลิกซ้ายบริเวณ Slab!Thickness!Overlay!เพื่อเปลี่ยนความหนา  

3.#การใช้งาน 3D#Quadrant#View#
   ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่โหมด แสดงภาพ Quadrant!View!(Layout!2x2)!
ได้ดังนี้ จากแถบเมนูคลิกขวา เลือก Quadrant!View!หรือใช้ shortcut!
กดหมายเลข 4!บริเวณด้านบนของคีย์บอร์ด (ไม่ใช้ปุ่ม Numpad)!

I.!เส้นสีเหลืองแสดงแกนในแนวนอน (Horizontal)!และแนวตั้ง (verKcal)!
ของ ภาพ 2D! 
II.!เส้นสีแดง แสดงแกนในแนว oblique!ส่วนจุดกึ่งกลางของการหมุน 
เป็น สัญลักษณ์เป็นรูปจุด (●)!ซึ่งเป็นจุดตัดของระนาบ Oblique!
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